
仕 様 書  

 

１ 品名（メーカー・規格） 

（１）二酸化炭素モニター（リオンテック・RT-56） 

（２）二酸化炭素測定器（リオンテック・RT-55） 

 

２ 納入場所 

（１）二酸化炭素モニター 

各小・中学校 

（２）二酸化炭素測定器 

保健給食室 

 

３ 数量 

（１）二酸化炭素モニター 

７６台（学校別の詳細は別紙のとおり） 

（２）二酸化炭素測定器 

８台 

 

４ 納入期限 

令和３年１２月２４日（金） 

 

５ 条 件 

（１）二酸化炭素モニター 

ア 二酸化炭素の測定範囲が 400～5,000ppmであること。 

イ 二酸化炭素濃度が 1,500ppm以上で警告表示になるもの。 

ウ ディスプレイに二酸化炭素濃度を大きく表示できるものであること。 

また、日付、気温、湿度、気圧が表示できること。 

エ バッテリーもしくは電池駆動の他、AC電源でも駆動可能なこと。 

オ 公益財団法人日本学校保健会の日本学校保健会推薦用品であること。 

（２）二酸化炭素測定器 

ア NDIR方式であること。 

イ 二酸化炭素の測定範囲が 0～5,000ppmであること。 

ウ バッテリーもしくは電池駆動のこと。 

エ 公益財団法人日本学校保健会の日本学校保健会推薦用品であること。 

 

６ その他 

 納入日・方法等の詳細については、受注者の決定後、打ち合わせして決定する。 



学　　校　　名 クラス数 配付数 学　校　名 クラス数 配付数

1 吹 田 第 一 小 学 校 9 1 37 第 一 中 学 校 21 2

2 吹 田 第 二 小 学 校 12 1 38 第 二 中 学 校 11 1

3 吹 田 第 三 小 学 校 13 1 39 第 三 中 学 校 9 1

4 吹 田 東 小 学 校 12 1 40 第 五 中 学 校 10 1

5 吹 田 南 小 学 校 26 2 41 第 六 中 学 校 13 1

6 吹 田 第 六 小 学 校 12 1 42 片 山 中 学 校 18 2

7 千 里 第 一 小 学 校 23 2 43 佐 井 寺 中 学 校 15 1

8 千 里 第 二 小 学 校 28 2 44 南 千 里 中 学 校 11 1

9 千 里 第 三 小 学 校 30 2 45 豊 津 中 学 校 18 2

10 千 里 新 田 小 学 校 24 2 46 豊 津 西 中 学 校 11 1

11 佐 井 寺 小 学 校 18 2 47 山 田 中 学 校 18 2

12 東 佐 井 寺 小 学 校 16 1 48 西 山 田 中 学 校 11 1

13 岸 部 第 一 小 学 校 9 1 49 山 田 東 中 学 校 13 1

14 岸 部 第 二 小 学 校 19 2 50 千 里 丘 中 学 校 22 2

15 豊 津 第 一 小 学 校 30 2 51 高 野 台 中 学 校 9 1

16 豊 津 第 二 小 学 校 16 1 52 青 山 台 中 学 校 10 1

17 江 坂 大 池 小 学 校 14 1 53 竹 見 台 中 学 校 9 1

18 山 手 小 学 校 16 1 54 古 江 台 中 学 校 12 1

19 片 山 小 学 校 26 2 中　　学　　校　　計 241 23

20 山 田 第 一 小 学 校 16 1

21 山 田 第 二 小 学 校 16 1 894 76

22 山 田 第 三 小 学 校 12 1

23 山 田 第 五 小 学 校 8 1

24 東 山 田 小 学 校 28 2

25 南 山 田 小 学 校 30 2

26 西 山 田 小 学 校 13 1

27 北 山 田 小 学 校 15 1

28 千 里 丘 北 小 学 校 24 2

29 佐 竹 台 小 学 校 25 2

30 高 野 台 小 学 校 10 1

31 津 雲 台 小 学 校 20 2

32 古 江 台 小 学 校 17 2

33 藤 白 台 小 学 校 22 2

34 青 山 台 小 学 校 8 1

35 桃 山 台 小 学 校 24 2

36 千 里 た け み 小 学 校 12 1

小　　学　　校　　計 653 53

　８月を除く１か月の平均授業日数が約17日
であるため、17クラス以上の学校には2台、16
クラス以下の学校には1台配付し、全ての教
室で１か月に１回以上測定できる台数を購入
する。

小 ・ 中 学 校 計

【別紙】学校別配布数


